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引  言 

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规

则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制订工作的基

础性文件。 

本规范计量特性和校准方法的编写参考了 JJF 1565—2016《重金属水质在线分析仪》、

ISO 15839：2003《水质在线分析仪及传感器性能检验方法》（Water quality on-line 

sensors/analyzing equipment for water specifications and performance tests）等

相关技术文件。 

本规范为首次发布。
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钠离子水质在线分析仪校准规范 

1  范围 

本规范适用于离子选择性电极原理且测量上限不超过 1000 mg/L 的钠离子水质在线分

析仪的校准。 

2  引用文件 

本规范引用了下列文件： 

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最近版本（包括所有的修改单）适用于本规范。 

3  术语 

3.1 离子选择性电极  ion-selective electrode  

利用膜电势测定溶液中离子的浓度的电化学传感器。 

4 概述 

钠离子水质在线分析仪（以下简称“分析仪”）用于自动测量水中钠离子的浓度，被

广泛应用于电力、化工等行业。分析仪由进样单元、电极单元和电子单元等组成。图 1 为

其结构简图。 

 
图 1 钠离子水质在线分析仪结构简图 

 1-钠电极 2-参比电极 3-温度电极  

分析仪的主要传感器为离子选择性电极，当电极浸入溶液时，钠离子在膜与溶液界面

发生交换，形成动态平衡，膜内外钠离子浓度的差异导致电荷分离，产生跨膜电位，其大



 XXX-2025 

2 

小遵循能斯特方程（1），通过测量电位来测定溶液中钠离子的浓度。 

0 Na

ln10RT
E E lg( )

nF
    （1） 

式中： 

E——钠电极产生的电位，mV； 

E0——起始电位，mV； 

R——气体常数，8.314J·K-1 mol-1； 

T——热力学温度，K； 

n——离子电荷数；  

F——法拉第常数，9.649×104 C·mol-1 

Na
  ——溶液中钠离子的活度，mol/L。 

由式（1）可知，在一定温度下，
ln10RT

nF
为常数，称为电极的理论斜率，用 k 表示，

则式（1）为： 

0 Na
E E k lg( )    （2） 

在溶液中，离子活度与离子浓度的关系为 

Na Na Na
    c  （3） 

式中： 

Na
  ——活度系数； 

Na
c ——离子浓度，mol/L。 

5 计量特性 

分析仪的计量特性技术指标见表 1。 

表 1  分析仪的计量特性技术指标 

序号 计量特性 计量特性指标 

1 示值误差 不超过 ±5% 

2 重复性 不大于 2% 

3 稳定性 不超过 ±5% 

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。 
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6 校准条件 

6.1 环境条件 

6.1.1 环境温度：（20±3）℃。 

6.1.2 相对湿度：≤85%。 

6.1.3 分析仪工作环境无明显机械振动，无电磁干扰，避免阳光直射被校准分析仪。 

6.2 测量标准及其他设备 

6.2.1 水中钠离子成分分析标准物质或钠单元素溶液标准物质：经国家计量行政部门批

准颁布的有证标准物质，相对扩展不确定度不大于 2%（k=2）。 

6.2.2 常用玻璃量器：A 级。 

7 校准项目和校准方法 

7.1 外观及功能性检查 

检查分析仪外观，不应有影响校准结果的缺陷。分析仪各调节部件应能正常工作，各

紧固件无松动。分析仪通电后，应能正常工作，显示部分应清晰完整。 

分析仪预热稳定后，按照使用说明书的要求对分析仪进行校正，按预期用途选择校准

量程。 

7.2 示值误差 

用待测溶液充分润洗电极，向样品池中依次注入浓度约为校准量程 20%、50%、80%

的标准溶液进行测量，每个测量点重复进样测量 3次，取算术平均值作为分析仪的示值，

按式（4）计算示值误差。 

                              

s
r

s

100%
c c

c
c


  

                        

（4） 

式中： 

rc ——分析仪示值误差； 

c——3 次测量结果的算术平均值，mg/L； 

sc ——标准溶液的浓度值，mg/L。 
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7.3 重复性 

用待测溶液充分润洗电极，向样品池中注入浓度约为校准量程 50%的标准溶液，重复

进样测量 7 次，重复性以单次测量的相对标准偏差表示，按式（5）计算分析仪重复性。 

                         

2

1
r

( )
1

100%
1

n

i
i

c c
s

nc



  




                      （5）

                       

式中： 

rs ——分析仪重复性； 

c——7 次测量结果的算术平均值，mg/L； 

ic ——第 i 次测量值，mg/L； 

n——测量次数， 7n  。 

7.4 稳定性 

用待测溶液充分润洗电极，向样品池中注入浓度约为校准量程 80%的标准溶液进行测

量，记录初始测量值，每间隔 1h 进样测量 1次，共记录 6次测量值，按式（6）计算稳定

性，取绝对值最大的 M 作为分析仪稳定性。

                                                                                           

                   

0

0

M 100%ic c

c


 

    

                          （6） 

式中： 

M ——分析仪稳定性； 

ic ——第 i次测量值，mg/L； 

0c ——初始测量值，mg/L。 

8 校准结果表达 

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息： 

a）标题：“校准证书”； 

b）实验室名称和地址； 

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）； 
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d）证书的唯一性标识（如编号），页码及总页数的标识； 

e）客户名称和地址； 

f）被校对象的描述和明确标识； 

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接

收日期； 

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明； 

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号； 

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明； 

k）校准环境的描述； 

l）校准结果及其测量不确定度的说明； 

m）对校准规范的偏离的说明； 

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识； 

o）校准结果仅对被校对象有效的声明； 

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。 

9 复校时间间隔 

复校时间间隔的长短由发生装置的使用情况、使用者、分析仪本身质量等诸因素所决

定，送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过 1年。如果对分析仪的

测量数据有怀疑，或更换主要部件及维修后，应重新校准。 
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附录 A 

标准溶液配制示例 

A.1 实验用水 

符合 GB/T 6682 实验室二级以上用水。 

A.2 标准物质 

GBW(E)082044 水中钠离子成分分析标准物质，标称值 1000 mg/L，相对扩展不确定

度 1%（k=2）。 

A.3  标准溶液的配制                                   

根据校准所需标准溶液的浓度、用量及所用标准物质的浓度，按式（A.1）配制标准溶

液。例如配制 20 mg/L 的标准溶液：量取 20 mL 浓度为 1000 mg/L 的标准物质，转移至 1000 

mL 容量瓶中，用纯水稀释至刻度。 

                              

1 1
s

2

c V
c

V




                                

（A.1）
   

 

式中： 

sc ——标准溶液浓度，mg/L； 

1c ——标准物质浓度，mg/L； 

1V ——分度吸量管取样体积，mL； 

2V ——容量瓶体积，mL。 

标准溶液需现配现用。 
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附录 B 

钠离子水质在线分析仪校准原始记录 (推荐) 

 

委托单位 

单位名称   

仪器信息 

仪器名称  

单位地址  仪器型号  

联系人  出厂编号  

联系电话  生产厂家  

校准地点  环境温度  

校准日期  相对湿度  

证书编号  原始记录编号  

校准依据  校准人员  核验人员  

B.1 外观及功能性检查：符合要求        不符合要求  

B.2  测量范围：              mg/L 

B.3 示值误差 

标准值 

（mg/L） 

分析仪测量值（mg/L） 平均值 

（mg/L） 

示值误差

（%） 

校准结果的

不确定度 1 2 3 

       

       

       

B.4  重复性 

标准值 

（mg/L） 

分析仪测量值（mg/L） 平均值

（mg/L） 
重复性（%） 

1 2 3 4 5 6 

         

B.5  稳定性 

测量次数 1 2  3  4  5 6 
稳定性

（%） 

测量值（mg/L）        

本次使用的主要

计量标准器具 
规格型号 

不确定度/准确度等级/

最大允许误差 
器具编号 有效性确认 
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附录 C 

钠离子水质在线分析仪校准证书内页格式（推荐） 

 

证书编号××××—×××× 

 

校准结果 

 

1. 外观及功能性检查：          
 

2. 示值误差 
 

标准值（mg/L） 测量值（mg/L） 示值误差（%） 校准结果的不确定度 

    

    

    

 
3. 重复性：           

 

4. 稳定性：           

 

以下空白 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第×页  共×页 
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附录 D 

示值误差的测量不确定度评定示例 

D.1  概述 

标准物质：GBW(E)082044 水中钠离子成分分析标准物质，标称值 1000 mg/L，相对

扩展不确定度 1%（k=2）。 

被测对象：钠离子水质在线分析仪，校准量程（0～100）mg/L。 

测量方法：分析仪预热稳定后，调整至正常工作状态。分别对浓度为 20 mg/L、50 mg/L、

80 mg/L 的标准溶液进行测量。 

D.2  测量模型 

按式（D.1）计算分析仪的示值误差： 

                            

s
r

s

100%


  
c c

c
c                             （D.1） 

式中： 

rc ——分析仪示值误差； 

c——3次测量结果的算术平均值，mg/L； 

sc ——标准溶液的浓度值，mg/L。 

根据测量模型,合成标准不确定度的计算公式为： 

1

2 2 2 2
c r 2 s( ) ( ) ( )u c m u c m u c  

 
（D.2）

 

式中，灵敏系数： r
1

s

1c
m

cc


 

     

r
2 2

s s

c c
m

c c


  


 

D.3  标准不确定度 

D.3.1  输入量c的标准不确定度 )(cu 的评定 

使用浓度为 20 mg/L、50 mg/L、80 mg/L 的标准溶液进行测量，连续测量 10 次，测量

结果见表 D.1，由式（D.3）计算标准偏差。实际测量时，在重复条件下连续测量 3次，以

3 次测量的算术平均值作为测量结果，因此由式（D.4）计算重复性引入的标准不确定度

)(cu 。计算结果见表 D.2。 
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                                  表 D.1  测量结果                            单位：mg/L 

标准值 测量值 

20 19.83 19.68 19.42 19.76 19.55 19.94 20.11 20.29 19.78 20.24 

50 49.38 49.21 49.04 49.15 49.47 48.86 48.87 48.52 49.34 49.55 

80 82.46 82.03 82.53 81.95 82.49 81.78 81.32 82.64 82.22 83.17 

                          1

)(
1

2








n

cc
s

n

i
i

                              
 （D.3）       

                        
  3

)(
s

cu                                      （D.4） 

式中： 

s——标准偏差，mg/L； 

c——测量结果的算术平均值，mg/L； 

ic ——第 i 次测量值，mg/L； 

n——测量次数，n=10。 

表 D.2 标准不确定度计算结果 

D.3.2  输入量 sc 的标准不确定度 s( )u c 的评定 

标准物质引入的不确定度： 1

1000mg/L 1%
( ) 5mg/L

2
u c


   

分别用 10 mL、25 mL、20 mL 的单标线吸量管移取相应体积的标准物质，分别转移到

500 mL、500 mL、250 mL 的单标线容量瓶中，并用纯水稀释至刻度，得到浓度为 20 mg/L、

50 mg/L、80 mg/L 的标准溶液。溶液稀释过程数学模型为： 

标准值 sc /（mg/L） 测量平均值c /（mg/L） 标准偏差 s /（mg/L） 不确定 )(cu /（mg/L） 

20 19.86 0.286 0.165 

50 49.14 0.321 0.185 

80 82.26 0.517 0.298 
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1 1
s

2

c V
c

V


  （D.5） 

式中： 

sc ——标准溶液浓度，mg/L； 

1c ——标准物质浓度，mg/L； 

1V ——单标线吸量管体积，mL； 

2V ——容量瓶体积，mL。 

已知所用 A 级单标线吸量管和容量瓶的容量允差，假设其服从均匀分布，则所用 A 级

单标线吸量管的容量允差及引入的不确定度见表 D.3，容量瓶的容量允差及引入的不确定

度分别表 D.4。 

表 D.3  A 级单标线吸量管的容量允差及引入的不确定度 

标准值 sc （mg/L） 

所用单标线吸量管 

标称容量 

（mL） 

单标线吸量管 

容量允差 

（mL） 

不确定度 1( )u V （mL） 

20 10 ±0.02 0.0115 

50 25 ±0.03 0.0173 

80 20 ±0.03 0.0173 

表 D.4  A 级容量瓶的容量允差及引入的不确定度 

标准值 sc （mg/L） 

所用容量瓶 

标称容量 

（mL） 

容量瓶容量允差 

（mL） 
不确定度 2( )u V （mL） 

20 500 ±0.25 0.144 

50 500 ±0.25 0.144 

80 250 ±0.15 0.0866 

在标准溶液的配制过程中，实验室温度波动较小，因此，由溶液体积变化引入的不确

定度可忽略。根据稀释过程的数学模型，由式（D.6）计算标准溶液浓度值的不确定度，计

算结果见表 D.5。 
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2 2 2

2 2 21 1 1 1
s 1 1 22

2 2 2

( ) ( ) ( ) ( )
V c c V

u c u c u V u V
V V V

     
        

       
（D.6）

 

                        

 

表 D.5 标准溶液浓度值不确定度 

标准值 sc /（mg/L） 不确定度 ( )su c /（mg/L） 

20 0.103 

50 0.252 

80 0.406 

 

D.5  合成标准不确定度及扩展不确定度 

合成标准不确定度及扩展不确定度计算结果见表 D.6。 

表 D.6 合成标准不确定度及扩展不确定度 

标准值 sc /（mg/L） 20 50 80 

灵敏系数 1m /（L/mg） 0.05 0.02 0.0125 

灵敏系数 2m /（L/mg） -0.04965 -0.01966 -0.01285 

示值误差合成标准不确定度 c r( )u c  0.97% 0.62% 0.64% 

示值误差扩展不确定度 ( 2)U k   2% 1.3% 1.3% 

 



 

 

 

X
X
X
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